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=Lipera vinarsko - technologicka laboratof
Podivinska 1470, 691 02 Velké Bilovice e Vytisk &. 1
L 1672
Zkudebni laborator &. L1672, akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025
ZKUSEBNi PROTOKOL o analytickém rozboru vina &. 298/2017
Zadavatel: Vinarstvi Kovar IC: 72565578
Jméno, pfijmeni, titt Miroslav Kovar Pozn.:
Ulice a ¢islo: Viénov 714
Obec a PSC: 687 61 VIiénov )
Cislo 8arze: 201601
Druh vina: FRrosé PS Ro¢nik: 2016 Velikost 8arze vI: 300
Odebral: zadavatel
Datum pfijeti vzorku 20.2.2017 Datum ukonéeni:  20.2.2017
Vysledky rozbord: Hodnota Jednotka Nejistota AN Metoda’kod
Skute&ny obsah alkoholu 10,63 obj. % |0,26 A on-manesiz-01a)
Celkovy obsah alkoholu 12,23 obj. % [0,26 Al ow-mans3iz-oin
SOP 08
Obsah bezcukerného extraktu | 18,6 g/l 0,36 A [0 AS2-01 ONV-A-AS?-
B
N . . SOP 02
Obsah tékavych kyselin 6,0 meqg/l 0,32 A (OIV-MA-AS313-02)
., SOP 04
Volny SO, 20 mg/l |4 A (OIV-MA-AS323-04A)

. SOP 04
Celkovy obsah SO, 93 mg/l |4 A (OIV-MA-AS323-04A)
Redukuijici latky neprovadéno| g/l - -

SOP 03
Cukr (fruktoza+glukoza) 26,9 g/l 0,32 A | (o1v-0eNo-391-2010, navod
firmy OENOLAB)
Celkovy obsah kyselin 6,6 gll 0,04 A (OIV-MAASS13-01)
SOP 03
Sacharéza <0,28 g/l 0,28 A | (ov-0END-391-2010, navod
firmy OENOLAB)
SOP 08
Hustota relativni 1,00335 0,00010 A |01 ma as2-01A, O1v-MA-AS2-
03B)
Pretlak neprovadéno| MPa - -
Cukr (fruktoza+glukéza+sachar6za) | neprovadéno| g/l - - |-

Ve sloupci A/N znamena: A = metoda akreditovana, N = metoda neakreditovana,S = subdodavka.

Prohlaseni laboratofe:

Vysledky se vztahuji pouze ke zkouSenému vzorku.

Protokol nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratofe AV-TL reprodukovan jinak nez cely.

Uvedena rozsifena nejistota méfeni je soucinem standartni nejistoty méfeni a koeficientu rozsiteni k = 2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti

pokryti asi 95 %.

Datum vystaveni: 20.2.2017

ZkuSebni technik:
Zodpovédny pracovnik:
(funkce, razitko, podpis)

Ing. Tereza Machalinkova

Ing. Tereza Machalinkova
- zastupce manazera AV-TL

L info@lipera.cz




