Nazev laboratofe: BS vinaiské potreby s.r.o.

Sidlo laboratore:

Zizkovska 1230, 69102 Velké Bilovice

IC: 60738090

Zku$ebni laborator ¢. 1619 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025; 2018

Protokol o zkousce o analytickém rozboru vina €. 2004/1353

Firma: Miroslava Balounova IC: 69360022

Jméno, pfijmeni, titul:

Ulice a Cislo: Vestec 9

Obec a PSC: 25724 Chocerady

Druh vina: VZ PS Roénik: 2018 Cislo Sarze: 18005
Velikost §. vI: 7840

Datum pfijeti vzorku: 28.04.2020

Datum zahajeni analyzy:  30.04.2020

Datum ukoncCeni analyzy: 30.04.2020

Vysledky rozboru:

Vysledek Jednotka Nejistota AIN/S Metoda / kod
skute¢ny obsah alkoholu 12,65 | % obj. 0,09 A SOPS0122 (OIV-MA-AS312-01A)
celkovy obsah alkoholu 12,76 | % obj. 0,09 A | SOPS0101 (OIV-MA-AS312-01A)
extrakt bezcukerny 19,7 | g/l 0,4 A | S iy B O
tékavé kyseliny 7,0 | meq/l 0,6 A SOPS0104 (OIV-MA-AS313-02)
oxid sificity volny 26 | mg/l 3 A | SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B)
oxid sifiCity veskery 105 | mg/l 5 A | SOPS0106/7 (OIV-MA-AS323-04B)
cukr (glukéza+fruktoza) 1,9 g/l 0,1 A SO oy O
titrovatelné kyseliny 51 (gl 0,2 A SOPS0103 (OIV-MA-AS313-01)
sacharéza <0,04 | g/l A SO o O
relativni hustota 0,99188 0,00010 A SOPS0121 (OIV-MA-AS2-01A)

Uvedena rozsifena nejistota méreni je soucinem standardni nejistoty méfeni a koeficientu
roz§iteni k=2, coz pro normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95%.
Pouzité zkusebni postupy jsou v platném znéni OIV.

30.04.2020 Schvalil:
Zaneta Beriova

vedouci laboratore

Datum vystaveni:

Sloupec A/N/S znamena:
A=metoda akreditovana, N=metoda neakreditovana
S=subdodavka akreditované zkusebni laboratore
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