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Protokol o zkoušce č. 0332/2021 
 

 Data dodaná zákazníkem: 
 

Firma:   Vinařství Karel Válka     IČ: 40371557 
Jméno, příjmení:  Ing. Karel Válka  
Adresa:      Kroužek 428, Nosislav, 691 64  
Tel./e-mail:  776 070 644 / info@vinarstvivalka.cz 
 

Druh vína: FR rosé                          Ročník: 2020    Číslo šarže:  
           Velikost šarže v l:  
 

Identifikace vzorku: 0332 

Datum přijetí: 12.2. 2021     Datum zahájení: 17.2. 2021        Datum ukončení: 19.2. 2021 
 

Výsledky: 

Parametr Výsledek Jednotka Metoda/kód Nejistota A / N / S 

Skutečný obsah alkoholu 10,77 obj.% 
SOP 09 (OIV MA-AS312-
01A, AS312-02) 

0,37 A 

Celkový obsah alkoholu 13,31 obj.% 
SOP 01(OIV MA-AS312-
01A, AS312-02) 

0,37 A 

Obsah celkového extraktu 77,2 g.l-1 
SOP 04 (OIV-MA-AS2-
01A, AS2-03B) 

0,45 A 

Obsah bezcukerného extraktu 34,5 g.l-1 
SOP 04 (OIV-MA-AS2-
01A, AS2-03B) 

0,45 A 

Obsah těkavých kyselin 14,2 meq.l-1 
SOP 06 (IV-MA-AS313-
02) 

0,61 A 

Volný SO2 55 mg.l-1 
SOP 05 (OIV-MA-AS323-
04A) 

2 A 

Celkový obsah SO2 207 mg.l-1 
SOP 05 (OIV-MA-AS323-
04A) 

5 A 

Cukr (fruktóza + glukóza) 42,7 g.l-1 
SOP 03 (OIV-OENO-391-
2010, návod firmy TDI) 

0,26 A 

Celkový obsah kyselin 7,9 g.l-1 
SOP 02 (OIV-MA-AS313-
01) 

0,23 A 

Sacharóza <0,26 g.l-1 
SOP 03 (OIV-OENO-391-
2010, návod firmy TDI) 

0,26 A 

Hustota relativní 1,01550 -- 
SOP 08 (OIV-MA-AS2-
01A, AS2-03B) 

0,00004 A 

pH -- -- 
SOP 07 (OIV-MA-AS313-
15 

0,03 A 

Obsah netěkavých kyselin -- g.l-1 -- -- N 

      

A-metoda v rozsahu akreditace, N-metoda mimo rozsah akreditace  S-provedeno formou subdodávky akreditovanou laboratoří   

 

Prohlášení laboratoře: Za data dodaná zákazníkem laboratoř neručí. Výsledky se vztahují pouze ke 
zkoušenému vzorku ve stavu, tak jak byl přijat do laboratoře. Protokol nesmí být bez písemného souhlasu 
laboratoře reprodukován jinak než celý. Uvedená rozšířená nejistota je součinem standardní nejistoty měření 
a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá pravděpodobnosti pokrytí asi 95%. 

Vydán dne: 19.2. 2021                                Schválil:    Bc. Lenka Pivodová                              

                                                                                                             vedoucí laboratoře     


